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Résumé. L’inuline, polymère de fructose, reste le marqueur de référence du
débit de filtration glomérulaire (DFG). Popularisé par les études de Smith et
Shannon, son dosage n’en demeure pas moins complexe et sujet à des inter-
férences dont celle du glucose est la plus importante. Il existe deux grands
types de dosages de l’inuline : les méthodes de dosage « acide » et enzyma-
tiques. Le dosage « acide » consiste en un dosage colorimétrique du fructose
obtenu après hydrolyse de l’inuline en milieu très acide. Le dosage du fructose
englobe différentes méthodes de dosage dont la plus utilisée est la réaction
à l’anthrone. Toutes ces méthodes présentent des interférences au glucose.
Différentes méthodes « enzymatiques » ont été décrites au cours du temps.
Celles-ci apparaissent plus précises et sans doute moins sujettes aux interfé-
rences même si peu d’études comparatives sont disponibles. Plusieurs auteurs
ont également développé des dosages de type CLHP. Cette méthode spécifique
et précise demeure cependant moins adaptée à la routine. Ainsi, si l’utilisation
de l’inuline comme marqueur de référence n’est pas remise en cause, son
dosage reste délicat, sujet aux interférences et à une certaine interprétation.
Des études supplémentaires restent nécessaires pour valider analytiquement et
comparativement les techniques de dosage de l’inuline.




Tiège, Belgique Abstract. Inulin clearance is still considered as the gold standard method to
measure glomerular filtration rate. This method has been proposed in thirties by
Smith and Shannon but the inulin measurement method still remains complex.
Interferences, notably with the glucose, must also be considered. Two main
methods have been proposed to measure inulin both in urine and plasma: “acid”
or enzymatic methods. “Acid” methods are colorimetric. Fructose is actually
measured after inulin hydrolysis in acid milieu. Different methods have been
described to measure fructose. Among these methods, the measurement using
anthrone is the most popular. Several enzymatic methods have also been publi-
shed. These have more precision and the interference with glucose is probably
less even if relatively few studies are available. HPLC methods for inulin mea-
surement have also been described. This method is specific and accurate. While
inulin is an unquestioned reference method for glomerular filtration rate, its
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(DFG). En effet, ce polymère de fructose présente toutes
les caractéristiques d’un marqueur exogène idéal du
DFG :
1) libre au niveau plasmatique (non lié aux protéines)
et entièrement filtré au niveau glomérulaire (masse molé-





















































la simple levure de boulangerie). Little, en 1949, rem-
place l’utilisation des levures par un prétraitement en milieuynthèse
) ni sécrété, ni réabsorbé, ni métabolisé au niveau tubu-
aire ;
) physiologiquement inerte et non toxique ;
) excrétion exclusivement rénale ;
) concentration mesurable dans le sang et les urines [1].
’utilisation de l’inuline comme marqueur du DFG a été
opularisée par les études de Smith et Shannon (ce dernier
tant le premier humain chez qui le DFG a été mesuré par
ette méthode en 1935 [2]). Les données collectées par ces
ionniers de la physiologie rénale sont compilées dans le
ameux livre de Smith publié en 1951 : « The kidney: Struc-
ure and function in health and disease». Ces auteurs ont
ogiquement concentré leurs efforts sur les aspects les plus
hysiologiques de la mesure du DFG, laissant alors quelque
eu de côté les difficultés inhérentes au dosage même de
’inuline. Smith ne fera qu’évoquer brièvement la mesure
e l’inuline dans son livre (et pour arriver à la conclusion
u’aucun dosage n’est parfait !). Il est pourtant évident que
a mesure de l’inuline dans le sang et les urines est loin d’être
imple et est sujette à interférences dont la plus importante
st celle concernant le glucose. Un dosage marqué a bien été
roposé (inuline marquée au 51Cr ou au 14C, inuline-allyl
arquée à l’125I et inuline marquée à l’3H) mais n’a jamais
raiment rencontré le succès en pratique [3-6]. La mesure
u polymère de fructose qu’est l’inuline inclut au moins
eux étapes successives. Tout d’abord, l’inuline doit être
ydrolysée en fructose puis le fructose doit être mesuré.
n méthode non isotopique, deux grands types de tech-
ologie ont été développés. Nous parlerons classiquement
es méthodes de dosages dites « acide » et des méthodes
ites « enzymatiques ». Pour les deux méthodes, la mesure
’un « blanc » est toujours conseillée d’une part, à cause
es interférences possibles entre le dosage du fructose et
u glucose (voir ci-dessous) et, d’autre part, pour prendre
n compte le fructose « naturellement » présent dans le
lasma [7]. Cependant, la concentration habituelle de fruc-
ose endogène dans le plasma est si faible (1 à 7 mg/L,
onnées personnelles) qu’elle est négligée par certains
uteurs [8, 9].
elativement peu de données ont été publiées sur les
ifférences éventuelles entre ces dosages. L’impact sur
ne mesure de DFG d’éventuelles différences de dosage
st, sans doute réel, mais n’a que très rarement été
stimé. Quoi qu’il en soit, nous allons décrire, dans cet
rticle, les différentes méthodes de mesure existantes pour
’inuline. Sous le vocable inuline, nous comprendrons74
ussi le dosage d’un autre polymère de fructose, la sinis-
rine (Inutest) qui présente une masse moléculaire moins
mportante (3 500 Da) et qui apparaît plus soluble mais
ont le dosage est identique à celui de l’inuline classique
10, 11].Méthodes « acide »
Le dosage « acide » classique de l’inuline inclut un pré-
traitement de l’échantillon pour précipiter les protéines
(plusieurs méthodes de précipitations des protéines seront
utilisées au cours du temps). En effet, comme son nom
l’indique, ces dosages doivent ensuite être réalisés en milieu
acide, or, ce milieu acide entraînera une dégradation des
protéines qui risquent d’interférer lors du dosage en colori-
métrie [12]. La première étape consiste donc en l’hydrolyse
de l’inuline en fructose. Ensuite, le fructose sera dosé par
colorimétrie selon différentes modalités. Plusieurs réac-
tions « acide » sont proposées. Nous reprendrons ici les
différentes méthodes de dosage décrites au cours du temps.
Cuivre et iodure
C’est le dosage utilisé dans les premières études historiques
de Smith et Richards, notamment [2, 13]. L’hydrolyse de
l’inuline est obtenue par adjonction d’acide chlorhydrique
[13] ou d’acide sulfurique [2]. Le dosage du fructose se
basait sur la réaction connue alors sous le nom de réac-
tion de Schaffer-Somogyi et qui inclut une réaction avec
le cuivre et l’iodure [14]. Ce dosage est peu sensible et
nécessitait donc d’injecter de hautes doses d’inuline. Il sera
rapidement abandonné [15]. Notons que ces deux auteurs
proposaient déjà un pré-traitement de l’échantillon à base
de levures pour éliminer le glucose de l’échantillon et éviter
les interférences (voir ci-dessous) [2, 13].
Diphénylamine
Ce dosage, décrit en 1939 par deux auteurs indépendants,
se révèle bien plus précis et sensible que le précédent
[15, 16]. Il se base sur la réaction entre le fructose et la
diphénylamine décrit en 1885 par Ihl et Pechamnn. Le
fructose en réagissant avec la diphénylamine en milieu
acide (acide chlorhydrique dissous dans de l’éthanol) et
chaud (60 minutes à 100 ◦C) donne un composé bleu clair
[15]. Ce dosage sera simplifié en 1942 (l’acide acétique,
moins volatile, remplac¸ant l’éthanol) [17]. Pour diminuer
l’interférence avec le glucose, ces deux auteurs proposent
aussi de « traiter » préalablement le plasma avec une
levure consommatrice de glucose (en fait, ils utilisent deAnn Biol Clin, vol. 63, n◦ 3, mai-juin 2011
alcalin censé oxyder une grande quantité de glucose [18].
Ce traitement semble néanmoins dégrader aussi l’inuline,
surtout dans les urines [19]. Cette dégradation partielle
d’inuline semble aussi varier selon l’origine de l’inuline uti-



















































l’interférence au glucose persistait et la nécessité d’une
esure « blanc » s’avérait toujours indispensable [25].
otons que Rolf décrit une diminution de l’interférence
ntre dosage de fructose et de glucose si la réaction a lieu à
5 et non pas à 100 ◦C [26].
ésorcinol
e dosage se base sur la réaction de Seliwanoff décrite en
887. En 1934, Roe propose un dosage basé sur la réac-
ion avec le résorcinol en milieu acide (alcool éthylique
t chlorhydrique) et chauffé à 80 ◦C pendant 8 minutes
a réaction donne un composé de couleur rouge [27]. Ce
osage sera repris, décrit plus en détail et légèrement modi-
é par Steinitz en 1938 et Hubbard en 1942 [28, 29]. En
949, Roe améliore le dosage en remplac¸ant l’alcool éthy-
ique par de l’acide acétique glacial [30]. Cette méthode
era validée par Schreiner en 1950 qui propose, par ailleurs,
ue la réaction se passe à 80 ◦C pendant 25 minutes [31].
reedy, en 1954, propose un prétraitrement avec une solu-
ion d’éthanol pour précipiter les dextrans [32]. Ullmann
xpérimente le prétraitement en milieu alcalin (méthode de
ittle) pour oxyder le glucose mais retrouve aussi une cer-
aine dégradation de l’inuline variant selon les préparations
21]. L’interférence avec le glucose subsistant néanmoins,
a proposition de Froesch, en 1957 apparaît novatrice et
riginale même si elle sera largement ignorée. Cet auteur
uggère une oxydation préalable du glucose par traitement
nzymatique purifié (dégradation du glucose en gluconate
ar la glucose oxydase). Les résultats de Froesch appa-
aissent excellents [33]. Cette étape pré-analytique peut être
onsidérée comme « enzymatique » et sera, d’ailleurs, uti-
isée plus tard dans les méthodes de dosage enzymatiques
voir ci-dessous). Le dosage par résorcinol, en lui-même,
écessite un contrôle strict de la température de la réac-
ion, ce qui n’est pas toujours évident et simple à réaliser
n pratique. Un premier dosage semi-automatique (dépro-
éinisation manuelle préalable) sera publié en 1968 sur l’un
es premiers automates de type Technicon (sans utiliser la
onction « dialyse » présente sur cet automate pour la dépro-
éinisation) [34]. D’autres méthodologies sur le Technicon
eront proposées utilisant (ou non) la fonction « dialyse »
elle qu’elle avait été développée avec la réaction de Hey-
ovsky (voir ci-dessous [35]) : traitement d’hydrolyse de
’inuline par l’acide chlorhydrique puis dialyse via passage
travers une membrane en cuprophane pour déprotéini-nn Biol Clin, vol. 63, n◦ 3, mai-juin 2011
er le plasma puis réaction avec le résorcinol et l’acide
thylique [36-38]. À l’époque automatisée du Technicon,
ertains auteurs proposent encore un pré-traitrement des
chantillons à la levure de boulangerie pour diminuer au
ieux les interférences avec le glucose [38]. Dans cette der-
ière publication, les auteurs décrivent par une régression
a concentration apparente d’inuline due au glucose qui estLe dosage de l’inuline
loin, malgré tous leurs efforts, d’être négligeable (y = 195x-
10,1 mg/L). De même, Erman attribue à l’interférence au
glucose le fait qu’ils trouvent une différence significative de
DFG entre 8 patients diabétiques glucosuriques et 7 patients
diabétiques non glucosuriques lorsque le DFG est mesuré
par clairance d’inuline, alors qu’aucune différence n’est
observée si les clairances d’iothalamate ou de créatinine
sont utilisées [39].
Anthrone
Le dosage de carbohydrates avec le réactif anthrone de
Dreywood (réaction décrite en 1946) a été publié en 1948
par Morris [40]. C’est en 1952 que Young Jr l’adaptera
pour la première fois au dosage de l’inuline [41]. C’est
probablement la méthode « acide » qui est la plus uti-
lisée de nos jours, du moins dans les pays anglo-saxons
[7]. Young propose un traitement préalable du glucose de
l’échantillon pour oxyder le glucose avec de l’hydroxyde de
sodium [18]. L’anthrone est ajouté à une solution d’acide
sulfurique puis le plasma est mélangé et chauffé pendant
15 minutes à 75 ◦C. Le produit de la réaction a une cou-
leur jaune. Par rapport aux autres réactifs (diphénylamine
et résorcinol), l’anthrone semble plus stable et plus facile à
préparer. La réaction est également moins dépendante des
conditions environnantes comme la température. La sensi-
bilité et la reproductibilité apparaissent meilleures [41-43],
ce qui permet d’ailleurs un dosage dans le sang capillaire
[43]. Ces deux avantages sont retrouvés par White un an
plus tard, même si cet auteur utilise le prétraitement à base
de levures [44]. L’interférence avec le glucose diminuerait
encore si la température de la réaction est fixée à 56 ◦C [19]
ou à 38 ◦C [45] et si la concentration du réactif est réduite
[45]. Une version automatisée de la mesure par anthrone
sera proposée, dès 1965, dans laquelle l’inuline est hydro-
lysée par l’acide chlorhydrique sans déprotéinisation, les
hydrolysats d’inuline passant ensuite par une membrane de
dialyse pour réagir avec l’anthrone [23]. D’autres auteurs
proposeront une version semi-automatisée (dans leur pro-
tocole, le plasma est déprotéinisé manuellement en utilisant
l’acide trichloroacétique) sur le Technicon. L’intérêt réside
dans le fait que le glucose soit mesuré systématiquement en
même temps, ce qui permet de corriger le résultat du dosage
d’inuline (sorte de « blanc » systématique). Les auteurs
démontrent, par ailleurs, l’intérêt de l’automatisation sur
les performances analytiques (CV intra-assay de 0,5 %275
et CV inter-assay de 5,8 % à 165 mg/L et de 2,7 % à
400 mg/L, recouvrement de 98 % et linéarité entre 0 et
2 500 mg/L). Ces auteurs ont étudié les interférences du
glucose chez 36 patients diabétiques présentant des concen-
trations variables de glucose et n’ayant pas rec¸u d’inuline.
Ils montrent que l’interférence du glucose sur le dosage



















































nuline (en mg/L) = 5,9xglycémie (en mmol/L)+20,8. Ainsi,
n l’absence de la correction effectuée grâce à cette courbe,
ne concentration de glucose de 1,8 g/L donnera une valeur
’inuline de 59 mg/L [46]. Florijn illustrera, sur 3 patients
iabétiques, l’interférence au glucose pour la mesure de
’inuline avec ce dernier dosage. L’injection de 50 mL
e glucosé 50 % en 20 minutes chez 3 diabétiques non
nsulino-requérants induira une augmentation de la glycé-
ie de 1,2±0,1 g/L à 2,4±0,01 g/L. Le dosage d’inuline
asse de 122±23 à 180±27 mg/L et la clairance d’inuline
assera de 29±9 mL/min à 44±3 mL/min selon que la
orrection pour le glucose est, ou non, effectuée [47].
cide -indole-acétique
e dosage est proposé, en 1956, par le Praguois Hey-
ovsky dans le premier volume de Clinica Chimica Acta
48]. En présence d’acide hydrochlorhydrique concentré
our hydrolyser l’inuline, l’auteur démontre que l’acide
-indole acétique est excellent pour le dosage colorimé-
rique du fructose en donnant un produit de couleur pourpre.
’interférence avec le glucose persiste mais semble limi-
ée à 0,5-1 %. L’auteur recommande toujours néanmoins
’utiliser un « blanc » et de déprotéiniser le plasma. Cette
éaction a lieu à température ambiante (réaction sur la nuit)
t a le mérite d’être simple (en tout cas relativement pour
ne technique manuelle) [48]. Yatzidis, en 1976, montrera
ue l’acide acétique-indolé peut être utilisé comme réactif
ans déprotéinisation préalable et que le temps de réaction
eut, de fait, être limité à 25 minutes [49]. La simplicité du
osage proposé par Heyrovsky explique que cette technique
ut la première, en 1965, à être utilisée de fac¸on automati-
ée. Dawborn décrit donc, sur le Technicon, la réaction qui
omprend une déprotéinisation préalable automatique par
ialyse (membrane en cuprophane imperméable à l’inuline
t traitement d’hydrolyse de l’inuline avant cette dialyse
ar l’acide chlorhydrique) [35]. D’autres auteurs amélio-
eront encore les performances analytiques de ce dosage
utomatisé [50, 51].
utres dosages
’autres dosages ont été proposés comme celui basé sur
e fait que l’inuline réagisse avec la vanilline en milieu
cide pour donner un composé rouge [52]. L’avantage est
u’aucune réaction d’hydrolyse préalable de l’inuline n’est76
écessaire. La réaction doit cependant se réaliser à l’abri
e la lumière et la survenue d’interférence est peu étudiée.
ne réaction aboutissant à une coloration rosée est aussi
écrite après réaction de l’inuline avec l’acide thiobarbi-
urique en milieu acide (acide chlorhydrique) et différents
uteurs proposent une méthode semi-automatisée avec ou
ans déprotéinisation [53, 54]. L’interférence au glucoseest peu étudiée avec cette réaction mais est probablement
présente.
Enfin, signalons encore que certains auteurs ont proposé
d’autres méthodes de prétraitement de l’échantillon pour
« enlever » le glucose du plasma, par exemple, en utilisant
des colonnes de gel censées filtrer le glucose [55, 56]. Ceci
rallonge bien entendu fortement la durée de la mesure.
Toutes ces réactions sont susceptibles d’interférences avec
le glucose ou les autres carbohydrates et la mesure d’un
plasma avant injection (blanc) reste donc systématiquement
recommandée. Cette nécessité est affirmée dès la fin des
années 1930 [15, 17, 18, 28, 30, 31]. L’utilisation d’un
« blanc » ne règle cependant pas le problème si la glycémie
varie pendant la détermination du DFG [18]. De plus, la pre-
mière étape d’hydrolyse de l’inuline nécessite l’utilisation
de produits corrosifs et acides ce qui rend la réaction, non
seulement difficile et chronophage, mais également poten-
tiellement dangereuse [46, 57].
Méthodes enzymatiques
Le premier dosage entièrement enzymatique est proposé
par Day en 1984 [58]. Il s’effectue aussi en deux étapes.
La première étape est, encore une fois, une hydrolyse de
l’inuline en fructose qui est ici effectuée par un enzyme
appelé la-fructofuranosidase. Cette réaction a lieu à 50 ◦C
et dure 20 minutes. La seconde étape est une quantifi-
cation du fructose après transformation en sorbitol, via
une réaction avec le NADH et la sorbitol déshydrogé-
nase. La transformation du fructose en sorbitol entraîne
une diminution d’absorbance à 340 nm qui permet de
déduire la concentration de fructose. Day ne précise pas
la performance analytique de son dosage ni les éventuelles
interférences avec le glucose [58]. La sorbitol déshydro-
génase s’avérera néanmoins par la suite spécifique du
fructose (réactivité avec le glucose inférieure à 1 %) [7, 59].
Dalton, en 1987, propose une méthode « semi-
enzymatique », à savoir une étape d’hydrolyse de l’inuline
par l’acide perchlorhydrique (comme dans les méthodes
« acide ») puis une étape enzymatique de dosage du fructose
selon la proposition de Day. La reproductibilité est excel-
lente (CV intra-assay, pour le plasma et les urines, de 1,8 et
1,3 %). Les auteurs évoquent (sans en détailler les résultats)
l’absence d’interférence avec des concentrations de glucose
de 45 grammes [60]. En fait, le problème de la réactionAnn Biol Clin, vol. 63, n◦ 3, mai-juin 2011
proposée par Day est que l’enzyme -fructofuranosidase
n’est pas facile à obtenir. Cette méthode ne sera donc
jamais utilisée à grande échelle. En 1987, Degenaar, décrit
l’utilisation de l’inulinase pour l’hydrolysation de l’inuline
en fructose (réaction de 30 minutes à 50 ◦C avec un
tampon citraté). Des enzymes de type hexokinase sont






















































est intéressant car il compare directement sa méthode enzy-
matique avec une méthode « acide » [7], en l’occurrence,
la méthode à l’anthrone [44]. La méthode enzymatique se
révèle précise, linéaire et son recouvrement est excellent
(quasi 100 %). La comparaison entre méthode enzymatique
et méthode « anthrone » démontre un biais systématique
Pré incubation
D-Fructose   Inuline           
Glucose + H2O2 gluconate + H2O+ O2     
Réaction 
D-fructose-6-phosphate +ADP                    D-Fructose + ATP 
D-Fructose-6-phosphate   D-glucose-6-phopshate         






Figure 1. Méthode enzymatique de dosage de l’inuline utilisant
hexokinase (selon [8], voir texte pour détails). GOD : glucose
oxydase, PGI : phosphogluco-isomérase, G6PDH : glucose-6-
phosphate déshydrogénase.
Inulinaseexoses, glucose et fructose, en glucose- et fructose-6-
hosphate. Le fructose-6-phosphate est ensuite converti
n glucose-6-phosphate par une phosphoglucose isomé-
ase. Le glucose-6-phosphate obtenu des deux réactions
récédentes, est, enfin, lui-même oxydé en présence de
ADP et de glucose-6-phosphate déshydrogénase en acide
-phosphogluconique et en NADPH. Cette dernière étape
ntraîne une augmentation d’absorbance qui permet de
éterminer la concentration de fructose (ﬁgure 1). Cette
echnique a l’avantage de pouvoir être automatisée (sur
obas Bio en l’occurence). Son CV analytique (CV intra-
ssay) est meilleur que pour le dosage à base d’anthrone
1,2 % versus 3,4 %). Les deux méthodes sont, bien logi-
uement, corrélées (r = 0,96 pour le sang et 0,99 pour les
rines). Les auteurs reprennent, comme argument en faveur
e la technique enzymatique, une concentration d’inuline
ors de la perfusion continue qui apparaît plus constante
61]. Jung, en 1990, décrit une méthode semi-enzymatique
hydrolyse de l’inuline par l’acide chlorhydrique puis
esure du fructose par l’hexokinase). Il ne trouve pas de
erformance analytique supérieure à la méthode enzyma-
ique par rapport à la technique à l’anthrone pour le dosage
lasmatique de l’inuline que ce soit en terme de précision
CV intra-assay de 1,9 % et de 1 % pour les méthodes enzy-
atique et « acide » respectivement), de linéarité ou de
imite de détection. Il insiste sur le prix nettement moins
levé de la méthode « acide ». La corrélation entre les
éthodes est, heureusement, excellente (r = 0,99 sur 57
chantillons). Cet auteur n’a pas spécifiquement étudié les
nterférences avec le glucose mais il cite (sans développer)
’utilisation de la glucose oxydase comme prétraitement
es échantillons pour éviter cette interférence. Ce prétraite-
ent est utilisé pour la méthode enzymatique et la méthode
l’anthrone ce qui peut, peut-être, expliquer l’absence de
upériorité de la première méthode sur la seconde dans cette
tude [62]. En 1991, Delanghe confirme et insiste sur l’étape
ntéressante pour diminuer l’interférence du dosage avec
e glucose. Cette étape implique donc une glucose oxy-
ase qui transforme le glucose en gluconate et qui agit
vant l’inulinase, c’est-à-dire en phase de préincubation
ﬁgure 1) [8]. Cette étape avait déjà été décrite et proposée
ar Froesch en 1957 (voir ci-dessus) mais avait, semble-t-
l, rencontré alors peu de succès (à tel point que Delanghe,
ung et les autres auteurs utilisant cet enzyme semblent
gnorer cette publication ; en tout cas, ils ne citent pas
e travail qu’il convient donc, en quelque sorte, de réha-nn Biol Clin, vol. 63, n◦ 3, mai-juin 2011
iliter [8, 12, 62]) [33]. Le reste de la mesure est assuré
ar un traitement à l’inulinase puis une mesure du fructose
vec hexokinase, phosphoglucose isomérase et glucose-6-
hosphate déshydrogénase, tels que décrit par Degenaar
ﬁgure 1) [8, 61]. Les performances analytiques de cette
éthode sur l’automate Hitachi 717 (mais la méthode peut
tre adaptée sur tout automate) sont excellentes (linéarité,Le dosage de l’inuline
limite de détection, CV intra- et interassay à 0,9 % et 2,7 %,
stabilité 1 mois à 4 ◦C). Des concentrations en glucose
atteignant 3,6 g/L sont totalement éliminées par l’étape
enzymatique préalable [8]. Kuehnle, en 1992, confirme les
résultats de Delanghe concernant l’intérêt d’un traitement
de l’échantillon avec la glucose oxydase. Cet auteur insiste
sur le fait que de petits volumes plasmatiques suffisent pour
l’analyse (100L) et que l’interférence au glucose est amé-
liorée (jusqu’à une concentration de 7 g/L bien que les
données « prouvant » cette affirmation ne sont pas don-
nées dans l’article). Les auteurs insistent aussi sur le gain
de temps obtenu par le fait que, contrairement aux méthodes
« acide », une déprotéinisation préalable du plasma n’est
plus nécessaire vu le pH moins acide de ces réactions [12].
En 1993, Summerfield [7] propose un dosage automatisé
(sur Cobas FARA II) combinant l’utilisation de l’inulinase
et l’enzyme sorbitol deshydrogénase reprenant ainsi, pour le
dosage du fructose, la réaction enzymatique proposée anté-
rieurement par Day (ﬁgure2) [58]. L’article de Summerfield277
Fructose Inuline  
Fructose + NADH+ D-Sorbitol + NAD+
Sorbitol déshydrogénase + NADH
Figure 2. Méthode enzymatique de dosage de l’inuline utilisant la























































e 3,5 mg/L (l’anthrone donnant des résultats plus élevés)
ans le sang et de 138 mg/L dans les urines. Ces diffé-
ences sont jugées non significatives par les auteurs (pour
es urines, les concentrations sont habituellement comprises
ans des valeurs supérieures à 3 000 mg/L). L’adjonction
’une concentration connue de glucose (300 mg/L) à du
lasma ne contenant pas d’inuline, entraîne une « appari-
ion » d’inuline de 33 mg/L avec la méthode à l’anthrone,
lors qu’elle ne sera que de 1,3 mg/L avec la méthode
nzymatique. Les auteurs recommandent, pour les deux
éthodes, la réalisation d’un « blanc » pour la prise en
ompte du fructose endogène. Par ailleurs, les auteurs ne
etrouvent pas d’interférence avec le sorbitol, le mannitol
t le xylitol pour la méthode enzymatique. Le CV analy-
ique de la méthode enzymatique est meilleur que celui
e la méthode « acide » (CV inter-assay de 1,4 % versus
,8 %). Même si ces derniers CV ont été calculés à deux
oncentrations plasmatiques différentes, ce qui est quelque
eu discutable, ces résultats sont en faveur de la méthode
nzymatique, le CV étant meilleur alors que les concentra-
ions testées sont plus basses (moyenne des concentrations
160±2,3 mg/L pour l’enzymatique et 645±18 mg/L pour
’anthrone). Le CV inter-assay de la méthode enzyma-
ique pour le dosage urinaire est lui de 4 % (pour une
oncentration moyenne de 2 390±96 mg/L) (résultats non
onnés pour la méthode « acide » dans les urines) [7].
a nécessité d’une quantité relativement élevée de sorbi-
ol déshydrogénase rend cependant le prix de cette réaction
levé. La même équipe a amélioré le dosage en utilisant
ne version « cinétique » (lecture 10 à 20 minutes après
e début de la réaction), ce qui permet d’économiser les
éactifs (diminution du prix d’un facteur 30). Les auteurs
onfirment également que l’inuline est stable à 2-8 ◦C et à
70 ◦C pendant 5 semaines. Enfin, les auteurs ne retrouvent
as d’interférence significative entre le dosage enzyma-
ique d’inuline et la bilirubine ou l’hémoglobine, alors
u’une interférence modeste est décrite avec les triglycé-
ides (6,8 mg/L d’inuline par 100 mg/dL de triglycérides)
63]. Cette dernière méthode de dosage sera aussi quelque
eu adaptée par Soper (modification du temps d’incubation
vec l’inulinase et modification des tampons utilisés) pour
a sinistrine [64]. Ces auteurs évoqueront également, assez
iscrètement, une hydrolyse potentiellement incomplète de
inistrine en fructose par l’inulinase chez les patients insuf-
sants rénaux ou hépatiques [65]. Sugita a, lui-aussi, étudié
es performances analytiques et les interférences au glu-78
ose d’une méthode enzymatique. Il reprend les réactions
nzymatiques décrites par Degenaar [61], mais remplace
’hexokinase par une fructokinase, évidemment censée être
lus spécifique du fructose, ce qui lui permettrait de ne
as prendre en compte la concentration de glucose [66].
otons tout de même que la référence scientifique repor-
ant à la caractérisation de cet enzyme (censé, d’aprèsla bibliographie, être « in press ») n’a, à notre connais-
sance, jamais été publiée. Le dosage est adapté à l’automate
Cobas FARA (Roche). Sugita mène une étude comparative
entre cette méthode et la méthode « acide » à l’anthrone
[66]. Cette méthode de dosage enzymatique est analyti-
quement performante (CV intra-assay, respectivement, de
1,66 %, 2,32 % et 1,07 % pour 131, 254 et 986 mg/L, CV
inter-assay de 2,15 % à 259 mg/L, recouvrement excellent).
L’adjonction de glucose (jusqu’à 5 g/L), de fructose ou de
mannose au sérum et à l’urine ne modifie pas les résultats de
la méthode enzymatique et il n’y pas non plus d’interférence
significative avec les triglycérides, l’hémoglobine, la bili-
rubine, l’urée et la créatinine. Dans cette étude, les résultats
de la méthode enzymatique sont évidemment bien corré-
lés aux résultats de la méthode à l’anthrone (résultats chez
64 sujets dont 4 diabétiques) (r = 0,979), mais l’analyse
du graphe de Bland et Altman montre que la méthode à
l’anthrone donne des résultats plus hauts en dessous de
500 mg/L et des résultats plus bas au-dessus de 500 mg/L
(les chiffres précis ne sont pas donnés dans l’article mais, si
la moyenne des différences semble acceptable (inférieure
à 5 mg/L), l’écart type de la différence paraît supérieur à
50 mg/L, ce qui est énorme). Notons enfin que la différence
est plus importante pour les 4 sujets diabétiques (même
si leur glycémie au moment de la mesure n’est malheu-
reusement pas connue) [66]. Enfin, très récemment, une
nouvelle méthode enzymatique a été proposée qui se veut
notamment plus rapide et plus (ou aussi) précise que les
autres méthodes enzymatiques [67]. Notons que les auteurs
proposent une déprotéinisation du plasma avec de l’acide
perchlorique, notamment pour diminuer les interférences
potentielles à la bilirubine. Cette réaction, effectuée appa-
remment manuellement avant centrifugation, doit durer
10 minutes à température ambiante (ce temps est-il pris
en compte quand les auteurs affirment que leur méthode est
entièrement automatisée et rapide ?). La première étape
est classique et consiste en l’hydrolyse de l’inuline en
fructose par l’inulinase. La seconde étape fait réagir le fruc-
tose avec la D-fructose déshydrogénase en présence de la
forme oxydée du 1-méthoxy-5-méthylphénazinium (1-m-
PMS) pour donner la forme réduite du 1-m-PMA. Ce réactif
agit sur l’oxygène pour produire de l’eau oxygénée qui,
en réagissant avec une peroxydase, va transformer d’autres
réactifs, à savoir le N-éthyl-N-(2-hydroxy-3-sufopropyl)-
m-toluidine et le 4-aminoantipyrine en quinonéimine. Ce
composé final sera quantifié par colorimétrie classique.Ann Biol Clin, vol. 63, n◦ 3, mai-juin 2011
Cette mesure est automatisée sur l’Hitachi 717. Les per-
formances de ce dosage ont été comparées à celles d’un
dosage à l’anthrone. Les deux méthodes s’avèrent linéaires.
Le CV intra-assay est déterminé sur 3 échantillons de sérum
à 50, 101 et 200 mg/L et sur 3 échantillons d’urines à
50, 101 et 160 mg/L (pour les urines, soit dit en pas-





















































cencontrées en clinique). Le CV intra-assay de la méthode
nzymatique est excellent (1 à 3,6 % pour le sang et 0,6
1,37 % pour les urines), de même que le CV inter-assay
0,96 à 3,33 % pour le sang et 1,68 à 2,2 % pour les urines).
es auteurs confirment l’absence d’interférences avec la
ilirubine, les triglycérides, l’hémoglobine, l’acide ascor-
ique et l’albumine. L’adjonction, dans le sérum, de 1 et
g/L de glucose ne modifie pas la concentration d’inuline
éterminée par méthode enzymatique. Par contre, si on
tilise la méthode à l’anthrone, la concentration d’inuline
ugmente de 12,6 % à 1 g/L et de 38,7 % à 2 g/L. Le
ecouvrement est proche de 100 % pour les deux tech-
iques mais la méthode à l’anthrone donne, en présence
u glucose, un résultat d’inuline de 52 à 92 mg/L dans
e plasma, alors qu’il ne contient pas d’inuline (nécessité
’un blanc) tandis que la méthode enzymatique donnera des
ésultats de 4 mg/L maximum. Enfin, les deux méthodes
nt été comparées sur 46 échantillons urinaires (entre 100
t 11 000 mg/L) et sur 46 échantillons plasmatiques (entre
0 et 350 mg/L). La corrélation entre les deux méthodes
st, évidemment et heureusement, excellente (r = 0,99).
’analyse de Bland et Altman démontre une différence
ntre les deux méthodes de - 2,5±9,3 mg/L (anthrone-
nzymatique). Cette différence n’est pas jugée significative
ar les auteurs. La différence entre les dosages urinaires
st, elle, plus significative avec une tendance nette pour la
éthode à l’anthrone à donner des résultats 5 % plus bas
-139,7±141,8 mg/L). L’avantage, du moins théorique, de
ette réaction est que l’inulinase et la D-frucose déshydro-
énase ont une activité optimale au même pH (ce qui n’est
as le cas de l’hexokinase et de la sorbitol deshydrogénase)
67].
ans la méthode développée par Kuenhle [12], le glu-
ose présent dans le sérum ou les urines est éliminé par
’adjonction de glucose-oxydase pendant la première étape
’hydrolyse du polyfructosan. Cependant, l’utilisation de
ette méthode en pratique courante est limitée dans de
ombreux échantillons par la présence de phosphoglu-
ose isomérase libérée des globules rouges par hémolyse.
a méthode a donc été améliorée en ajoutant une étape
’inactivation de la phosphoglucose isomérase endogène
ﬁgure 3) et a été reformatée pour un lecteur de plaques
96 puits) [68]. La technique est ainsi simple, reproduc-
ible (le CV intra-assay est excellent (0,3 % pour le sang
t 0,7 % pour les urines), de même que le CV inter-
ssay (1,6 à 3,5 % pour le sang). Les auteurs confirmentnn Biol Clin, vol. 63, n◦ 3, mai-juin 2011
’absence d’interférences avec la bilirubine, l’hémoglobine.
’adjonction de glucose (50 mmol/L dans le sérum, 100
mol/L dans les urines) ne modifie pas la concentration
’inuline déterminée par méthode enzymatique (0,7 %
t 1,0 % de variation, respectivement). La comparai-
on de cette technique avec une technique colorimétrique
hez 52 patients retrouve une différence moyenne deLe dosage de l’inuline
-3,0±4,5 mL/min/1,73 m2, ce qui est tout à fait compa-
rable aux résultats précédemment cités et n’est pas jugé
cliniquement significative par les auteurs. Enfin, la tech-
nique est facilement utilisable par tout laboratoire disposant
d’un spectrophotomètre (lecteur de plaque) et est bon mar-
ché (moins de 0,10 euro par échantillon).
Méthodes CLHP
À notre connaissance, 7 articles ont été publiés, prove-
nant de 6 équipes différentes, sur le dosage de l’inuline
par méthode CLHP. Dans ces méthodes, c’est soit le fruc-
tose (ou un dérivé, l’hydroxyméthylfuraldéhyde (HMF))
qui est dosé et cela implique donc que l’inuline soit préa-
lablement hydrolysée (le plus souvent, manuellement et
en utilisant un milieu acide, voir ci-dessus) [57, 69, 70],
soit c’est l’inuline qui est directement dosée [71-73]. Les
méthodes de détection dépendront également du composé
à doser. Pour l’inuline, il s’agit soit de méthodes électrochi-
miques [71, 72] ou faisant appel à un détecteur à diffusion
de la lumière [73]. Pour le fructose ou ses dérivés (HMF),
des détecteurs UV sont généralement employés [57, 69].
La première étude publiée sur le dosage CLHP de l’inuline
est celle de Ruo en 1991 [71]. Dans cette étude, c’est
l’inuline, elle-même, que les auteurs se proposent de
mesurer. La détermination électrochimique de l’inuline
s’effectue après une étape assez exhaustive de purification
de l’échantillon (passage sur une cartouche OnGuard-
A, évaporation à sec à 40 ◦C et dissolution du résidu
dans 600 L d’eau bouillante). L’extraction de l’inuline
du plasma et de l’urine est satisfaisante (respectivement
94,2 ± 2,7 % et 101,9 ± 2,4 %). Le glucose et le fructose
n’interfèrent pas dans le dosage. Le dosage s’avère linéaire
et précis : CV intra-assay inférieur à 5 % pour le plasma
et à 3 % pour les urines à des concentrations entre 5 et
200 g/L et CV de 12 % pour des concentrations aussi
basses que 1 mg/L.
En 1995, Dall’Amico propose une méthode différente [57].
En effet, cet auteur recommande une hydrolyse de l’inuline
en fructose puis en HMF (acidification par de l’acide
perchlorique à 70 %, centrifugation et ébullition pendant
5 minutes) et c’est ce dernier composé qui est en fait dosé
[57]. L’analyse du pic de chromatographie ne laisse pas sus-
pecter d’interférences, mais le fructose endogène du patient
doit probablement être mesuré par cette méthode, ce qui279
n’est pas abordé par les auteurs de l’article. Encore une
fois, les performances analytiques du dosage CLHP sont
excellentes. La mesure est linéaire et le recouvrement est
excellent. Le CV intra-assay dans le plasma varie de 1,7
à 0,9 % pour des concentrations de 200 à 1 600 mg/L et,
pour les urines, de 1,2 à 0,8 % pour des concentrations de
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ligure 3. Méthode enzymatique de dosage de l’inuline selon Dub
nter-assay pour le sang et les urines sont respectivement
e 2,7 à 3,2 % et de 3,2 à 3 %. Les auteurs insistent sur la
ensibilité de la méthode (mais ne donnent pas de chiffres)
t sur sa simplicité (30 minutes pour un dosage) [57].
n 1996, Séchaud adapte le dosage à la sinistrine [72]. Le
ros avantage de la sinistrine par rapport à l’inuline est
a haute solubilité dans l’eau à température ambiante. Ces
uteurs ont développé une méthode de dosage qui permet
e doser directement la sinistrine via une détection électro-
himique. La préparation de l’échantillon nécessite une
tape de purification par une petite colonne SPE (Sep-
ak Plus C18) qui enlève les protéines et les substances
otentiellement interférentes comme le glucose. Le recou-
rement est excellent mais dans cette méthode, la linéarité
st perdue au-delà de 350 mg/L, ce qui implique une dilu-
ion de ces échantillons. Ceci peut poser problème car des
ilutions importantes (et pas forcément prédictibles) pour
es urines peuvent être nécessaires. La limite de quantifi-
ation est calculée à 5 mg/L et la limite de détection est à
,8 mg/L. Le CV intra-assay dans le plasma varie de 8,3 à
,5 % pour des concentrations de 20 à 250 mg/L et le CV
nter-assay de 9,7 à 6,3 %. Pour une méthode CLHP, ces
V peuvent être jugés comme relativement décevants. De
lus, les CV des mesures dans les urines ne sont pas donnés.80
es auteurs ont également étudié la stabilité de l’inuline et,
our une raison inexpliquée, dans les urines, les résultats ne
ont pas bons lors des cycles de congélation-décongélation
augmentation des valeurs d’inuline de 9 à 21 %) [72].
accard, en 1999, propose un dosage de l’inuline par
LHP/UV qu’il est possible de combiner avec le dosage de
’acide para-aminohippurique (utilisé pour la déterminationGluconate-6-P
NADPHDO2
(selon [68] voir texte pour détails).
du débit plasmatique rénal) [69]. Dans cette publication,
le traitement de l’échantillon pour transformer l’inuline
en HMF est identique à celui proposé par Dall’Amico (à
l’exception du temps d’hydrolyse qui est plus long). Les
conditions chromatographiques sont fort comparables. Le
recouvrement et la linéarité de la méthode décrite sont
excellents. Notons que les auteurs retrouvent, dans un
échantillon sur 100, un pic interférent avec le HMF qu’ils
ne peuvent éliminer. La limite de détection est à 0,5 mg/L.
Le CV intra-assay dans le plasma varie de 7,6 à 3,8 % pour
des concentrations de 12,5 à 100 mg/L et, pour les urines,
de 3,6 à 3,3 % pour des concentrations de 12,5 à 100 mg/L.
Pour les mêmes concentrations, les CV inter-assay pour le
sang et les urines sont respectivement de 10,9 % à 6,1 % et
de 7,6 à 0,9 %. Ici aussi, le dosage comprend certainement
le fructose endogène.
Nous retrouvons, en 2000, une publication du groupe de
Dall’Amico mais ici, c’est l’inuline qui est directement
dosée, et non plus le fructose [73]. Après précipitation
des protéines, et passage à travers un filtre de 0,2 m,
l’échantillon est injecté dans une CLHP couplée à un
détecteur à diffusion de la lumière Varex MKIII ELSD.
Les auteurs étudient spécifiquement et excluent les interfé-
rences avec le glucose et le fructose. Le recouvrement paraîtAnn Biol Clin, vol. 63, n◦ 3, mai-juin 2011
excellent mais la linéarité, la limite de détection et de quan-
tification ne sont pas été étudiées. Le CV intra-assay dans
le plasma varie de 3,4 à 1,7 % pour des concentrations de
52 à 1 201 mg/L et, pour les urines, de 3,5 à 1,5 % pour des
concentrations de 52 à 2 397 mg/L. Pour les mêmes concen-
trations, les CV inter-assay, pour le sang et les urines, sont





















































dn 2001, un autre groupe italien publie sa méthode qu’il
ropose de combiner également avec le dosage de l’acide
ara-aminohippurique [74]. La méthode proposée est très
roche de la méthode proposée par Dall ‘Amico en 1995
74]. Ces auteurs confirment encore une fois la linéarité et
e bon recouvrement de cette méthode. Ils ne décrivent pas
e pics interférents. La limite de détection est estimée à
0 mg/L. Le CV intra-assay dans le plasma varie de 3,3 %
our une concentration de 0,3 mg/L et, pour les urines,
e 6,1 % pour des concentrations de 0,13 mg/L. Pour les
êmes concentrations, les CV inter-assay pour le sang et
es urines sont respectivement de 7,1 % et de 10 %. Les
hiffres donnés par ces auteurs sont probablement entachés
’erreurs dans les unités [74].
nfin, la dernière étude est publiée en 2004 [70] et concerne
e dosage de la sinistrine. Ces auteurs combinent un peu des
rois méthodes de dosage de l’inuline : hydrolyse acide de
’inuline (par l’acide trifluoroacétique), traitement enzyma-
ique de l’échantillon en phase préanalytique pour éliminer
es interférences au glucose (glucose oxydase, voir ci-
essus) et dosage du fructose par CLHP avec détection
lectrochimique. Contrairement aux deux études précé-
entes où l’inuline est préalablement hydrolysée [57, 69],
es auteurs insistent sur la nécessité d’oxyder le glucose
ndogène dont le pic risque d’interférer avec celui du
ructose [70]. La méthode de dosage est linéaire et le recou-
rement est bon. La limite de quantification est estimée à
mg/L et à cette concentration le CV est à 5,7 %. Ces
uteurs sont les seuls, pour ce qui est des méthodes CLHP,
insister sur la nécessité d’un « blanc » pour compenser le
ructose endogène. Cette étude est aussi la seule à comparer
es résultats de la CLHP avec les résultats d’une méthode
nzymatique (en l’occurrence celle de Delanghe [8]). Les
eux méthodes sont bien corrélées, évidemment, (r = 0,97)
ais l’analyse de Bland et Altman évoque une différence
oyenne de 6,9 % entre méthode CLHP et enzymatique,
ésultat obtenu en comparant 59 échantillons (venant de
eux patients) dont la concentration allait de 20 à 360 mg/L.
ur base de la figure présentée, on peut estimer l’écart type
utour de la différence moyenne à ±16 %, ce qui n’est pas
out à fait négligeable [70].
ne conclusion générale quant au dosage de l’inuline
n méthode CLHP apparaît difficile à donner au jour
’aujourd’hui. En effet, les données apparaissent relati-
ement limitées et ce, d’autant plus, que deux grandes
éthodologies co-existent (hydrolyse ou non de l’inuline)nn Biol Clin, vol. 63, n◦ 3, mai-juin 2011
t sont difficilement comparables. Une étude comparant
es deux méthodologies CLHP pourraient d’ailleurs être
ntéressantes. A priori, les méthodes CLHP ont l’avantage
’être sensibles et précises. Les méthodes dosant l’inuline
n extenso apparaissent, sans doute, les plus sûres au niveau
pécificité [73]. Cependant, les méthodes, notamment
’extraction sont aussi plus compliquées (il faut toujoursLe dosage de l’inuline
s’assurer que cette extraction d’inuline est complète et
ne s’accompagne pas d’une hydrolyse partielle) et les
méthodes de détection nécessaires (ampéromètres, détec-
teurs à diffusion de la lumière) sont très difficiles à utiliser
en routine. Pour ce qui est des méthodes CLHP avec hydro-
lyse partielle, il existe un doute quant aux interférences avec
le glucose (du moins en détection ampérométrique) [70] et
avec le fructose endogène [57, 69]. Ces méthodes CLHP
nécessitent, bien évidemment, un certain appareillage mais
le dosage d’inuline, quel qu’il soit, est relativement compli-
qué et la majorité des centres (universitaires, pour la
plupart) possèdent cet appareillage (à l’exception du détec-
teur à diffusion de la lumière). L’argument du coût et du
temps de réaction est parfois avancé, notamment en faveur
des méthodes enzymatiques, mais cela reste à prouver
définitivement. Enfin, ces méthodes sont apparues histo-
riquement (et logiquement) tardivement par rapport aux
autres méthodes, ce qui explique, sans doute, qu’elles soient
encore peu utilisées de nos jours. Nous pensons que des
études complémentaires et notamment des études compa-
ratives (incluant des comparaisons de prix et de temps de
réaction) avec les méthodes « acide » et enzymatiques
sont indispensables. Gardons aussi en mémoire que les
méthodes CLHP sont considérées comme des méthodes
de références pour de nombreux dosages, ceci compris le
dosage d’autres marqueurs du DFG comme l’iohexol [75].
Conclusion
L’intérêt de l’inuline comme marqueur de référence (« gold
standard ») est avérée depuis les années trente et ne s’est, à
ce jour, jamais démentie. Le dosage, notamment « acide »,
de l’inuline reste néanmoins toujours délicat, sujet à inter-
férences et à une certaine interprétation. À notre époque
où une standardisation des données biologiques est sou-
vent un but à atteindre (voir l’exemple de la créatinine
pour rester dans la néphrologie [76]), on peut affirmer que
nous sommes loin du compte pour ce qui est du dosage de
l’inuline.
La supériorité des méthodes enzymatiques sur les méthodes
« acide », en terme de précision, reste à démontrer claire-
ment même si les études les plus récentes semblent aller
dans ce sens. Encore une fois, les études les plus récentes
insistent surtout sur la facilité d’emploi et même le coût
limité des dernières méthodes enzymatiques par rapport281
aux méthodes « acide » [68]. Il apparaît aussi assez clai-
rement que les méthodes enzymatiques permettent un gain
en terme de spécificité, notamment vis-à-vis du glucose. Les
méthodes « acide » les plus anciennes (mais qui sont tou-
jours utilisées en 2010, notamment en France (tableau 1))
restent, bien évidemment, « manuelles » et chrono-
phages [77]. Le facteur qui peut être le plus limitant
2Synthèse
Tableau 1. Comparatif des méthodes utilisées en France par les différentes équipes qui utilisent l’inuline (non exhaustif).
Centre Hospitalier Franc¸ais Technique de dosage utilisée
CHU de Strasbourg Hydrolyse « acide » et dosage enzymatique du fructose
CHU de Valenciennes Méthode « acide » au résorcinol
CHU de Saint Etienne Méthode « acide » au résorcinol
Hospices civils de Lyon Méthode enzymatique








































st la nécessité d’un technicien expérimenté. Quelques
éthodes « acide » (anthrone et acide -indole-acétique)
23, 35] et enzymatiques [61, 68] sont disponibles de
anière automatisée et seraient, de fait, plus précises et
lus reproductibles. Des études analytiques plus poussées,
lus comparatives et utilisant les méthodologies statistiques
es plus modernes (une simple corrélation étant largement
nsuffisante pour comparer deux méthodes surtout quand
n est censé doser la même chose !) seraient encore les
ienvenues. De même, les conséquences de l’imprécision
ou des interférences) du dosage d’inuline sur le résultat de
FG calculé sont mal connues. Ceci semble particulière-
ent important pour le dosage plasmatique de l’inuline qui
écessite une plus grande sensibilité (concentration plus
asse que dans les urines qui concentrent l’inuline injectée),
ne plus grande spécificité (la matrice « plasma » compor-
ant plus d’interférents potentiels que la matrice « urine »)
t une plus grande précision (dans le calcul d’une clairance
rinaire, la concentration plasmatique apparaît au déno-
inateur ce qui amplifie les imprécisions éventuelles). Le
osage, presque centenaire, de l’inuline n’a donc probable-
ent pas fini d’éveiller la curiosité des biologistes et des
éphrologues.
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